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Richtlinien 2005 
zur Nachkontrolle von Patienten
mit implantierten 
Herzschrittmachern

Einleitung

In der Schweiz findet sich im Vergleich zu
anderen Ländern eine einzigartige Situation,
in dem die schweizerische Herzschrittmacher-
Statistik bis ins Jahr 1976 zurück lückenlos do-
kumentiert ist (Website: www.pacemaker.ch).
Damit lassen sich Entwicklungen wie die
Anzahl von Erstimplantationen, Implantatio-
nen pro Bevölkerung, die Anzahl kontrollie-
render Zentren ebenso wie auch die derzeit in
Kontrolle stehenden Patienten relativ einfach
abschätzen. Diese Zahlen im internationalen
Vergleich dienten als Grundlage der vorliegen-
den Richtlinien. 

Im internationalen Vergleich liegt die
Schweiz mit 439 Erstimplantationen pro Mio.
Einwohner (2003) im oberen Mittelfeld,
sicherlich aber deutlich hinter den USA oder
Deutschland zurück (beide >1000 Implanta-
tionen pro Mio. Einwohner, allerdings mit ca.

25–30% Schrittmacherwechsel). Trotz zuneh-
mendem Alter der Patienten bei Erstimplan-
tation und Plafonierung der Erstimplantatio-
nen über die letzten Jahre, steigt aufgrund der
zunehmenden Lebenserwartung die Zahl der
in Überwachung stehenden Patienten weiter
an, wobei im Jahr 2003 an den insgesamt 64
registrierten Implantationszentren 22 207 Pa-
tienten nachkontrolliert wurden (Abb. 1). Eine
Erhebung des Aktivitätsvolumens dieser
Zentren im Jahr 2003 ergab, dass die derzeit
erfassten Zentren im Mittel ca. 350 Patienten
pro Jahr kontrollieren, wobei 2 (3%) der 64
Zentren <50, 13 (20%) <100, 32 (50%) <250, 52
(81%) <500, 58 (90%) <1000 und 6 (10%) >1000
Schrittmacherpatienten pro Jahr nachver-
folgen (Abb. 2). Diese Zahlen widerspiegeln
neben anderen Parametern den derzeitigen
Qualitätsstandard und sollten unter diesem
Aspekt interpretiert werden, wenn es darum
geht, die minimalen Anforderungen an ein
kontrollierendes Zentrum bzw. an einen
kontrollierenden praktizierenden Arzt zu
definieren.

Ziele der Schrittmacherkontrolle

– Sicherstellung, dass die geforderten Be-
handlungsziele erreicht wurden

– Anpassung der Programmierung an die
Bedürfnisse des Patienten

– Erreichen einer möglichst langen Batte-
rie-Lebensdauer durch optimierte Ein-
stellung der Energieparameter unter
Gewährleistung der Patientensicherheit

– Erkennung und Behebung von System-
Dysfunktionen 

– Frühzeitige Erkennung einer bevor-
stehenden Batterie-Erschöpfung zwecks
elektivem Batteriewechsel

Korrespondenz:
Dr. med. Jean-Luc Crevoisier
Arbeitsgruppe Herzschrittmacher und Elektrophysiologie
Mimosenstrasse 9
CH-8057 Zürich
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Abbildung 1
Entwicklung der Schritt-
macher-Implantationen 
und Patienten in Kontrolle
in der Schweiz.

Abbildung 2
Nachkontroll-Aktivität 
der Implantationszentren 
in der Schweiz 2003.
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– Information des Patienten und seines
Umfeldes (z.B. über Verhalten im Alltag,
mögliche Interaktionen, allfällige Dys-
funktionen bzw. technische Mängel/«alerts»)

– Sicherstellung der langfristigen Patien-
tensicherheit durch Dokumentation 

Inhalt einer Schrittmacher-
kontrolle (Minimal-Anforderung)

Unter der Schrittmacher-Kontrolle werden im
folgenden nur die Schrittmacher-spezifischen
und technischen Aspekte dieser Leistung ver-
standen, also nicht eine komplette fachärzt-
liche Beurteilung des kardiologischen Grund-
leidens oder des klinischen Gesamtkontextes.
Die letzteren Leistungen erfordern eine Ab-
sprache mit den behandelnden Ärzten bzw.
Kardiologen.

Gezielte Anamnese 
auf spezifische Symptome
– Schwindel
– Synkopen
– Palpitationen
– Muskelzucken (extrakardiale Stimula-

tion) 

Problem-orientierter Status
– Herzrhythmus und -frequenz in Ruhe
– Beurteilung der Schrittmachertasche
– Hinweise für extrakardiale Stimulation

(z.B. Loge, Zwerchfell, N. phrenicus)

Elemente der technischen Kontrolle 
des Schrittmachersystems
– Abfrage der aktuellen Programmierung
– Abfrage von weiteren Parametern, Tele-

metrie:
– Zustand der Elektroden und der Bat-

terie
– allfällig verfügbare diagnostische An-

gaben: z.B. Herzfrequenzprofil, prozen-
tuale Beanspruchung des Schrittma-
chers im Vergleich zum Eigenrhythmus,
Sensorfunktion bei aktivitätsgesteuer-
ten Systemen, Trendaten (z.B. Verhal-
ten der Elektroden-Impedanz, Reiz-
schwellen, Batterie-Spannung usw. im
Verlaufe der Zeit)

– Prüfung und Dokumentation des allfälli-
gen Eigenrhythmus (Vorhof und Kammer)

– Messung der Empfindlichkeits-Schwellen
(P/R-Wellen-Amplituden)

– Messung der Reizschwellen
– Beurteilung des Zustandes der Batterie

(Impedanz, Spannung, Stromverbrauch;

bei alten Systemen ohne Telemetrie evtl.
mit Magnet-Auflage)

– Messung der Elektroden-Impedanzen
– Beurteilung der AV-Überleitung
– Allfällige Anpassung der Programmierung

aufgrund der erhobenen Daten und der
aktuellen Bedürfnisse des Patienten

– Dokumentation der neuen (geänderten)
Programmierung

Apparative Erfordernisse

– EKG-Schreiber
– Kontinuierliche EKG-Überwachung (Mo-

nitor)
– 12-Ableitungs-EKG bei Bedarf
– Die für die routinemässigen Nachkon-

trollen erforderlichen Programmiergeräte
müssen vor Ort permanent verfügbar sein

– Magnet 
– Reanimationsausrüstung inklusive exter-

ner Defibrillator
– Technische Dokumentation der verwende-

ten Systeme und Programmiergeräte
– Kontaktadressen, Telefonnummern der

Schrittmacherherstellerfirmen
– Wünschbar ist ein EDV-gestütztes Regi-

ster über Patienten und Schrittmacher-
Systeme

Des weiteren sollten kardiologische Zusatz-
untersuchungen wie Ergometrie, Doppler-
Echokardiographie, 24-Stunden-EKG und
Thorax-Röntgen verfügbar sein.

Dokumentation

Dokumentation für den Patienten
– Schrittmacherausweis der Arbeitsgruppe
– Ausdruck der aktuell programmierten

Parameter
– Name und Adresse des kontrollierenden

Arztes bzw. Zentrums

Bericht an behandelnden Arzt /
Kardiologen
– Genaue Bezeichnung des implantierten

Systems
– Angemessene Information über:

– aktuelle Programmierung
– Zustand des Systems: Lebensdauer der

Batterie, allfällige relevante Probleme
– Termin der nächsten Kontrolle
– Hinweis auf eventuelle dringliche klini-

sche Probleme im Zusammenhang mit
dem Grundleiden



Mitteilungen der Fachgesellschaften Kardiovaskuläre Medizin 2005;8: Nr 6

252

Patientendossier
– Dokumentation der verwendeten Systeme 

– Elektroden, Generatoren, Konnektoren
usw. (Modell, Serien-Nummern usw.)

– Spezifische Eigenschaften dieser Kompo-
nenten inklusive allfälliger Angaben über
ihre Zuverlässigkeit oder anderer Beson-
derheiten

– Frühere Implantate oder Komplikationen
– Angaben über Abhängigkeit des Patienten

vom Schrittmacherrhythmus (z.B. Doku-
mentation des unterliegenden Eigen-
rhythmus)

Kontrollzentrum / -stelle
– Gesamtregister über das überwachte Pa-

tientenkollektiv. Falls das Kollektiv mehr
als 100 Patienten beträgt, ist ein EDV-
gestütztes Register/Datenbank dringend
empfohlen.

– Das Register beinhaltet Angaben über die
kontrollierten Patienten und die verwen-
deten Systeme (Personalien, Modelle, Se-
riennummern).

– Zur Erfüllung der Qualitätssicherung lei-
tet jedes Kontrollzentrum Angaben über
das überwachte Patientenkollektiv an die
Arbeitsgruppe für Schrittmacher und
Elektrophysiologie weiter (Statistik). Die
Arbeitsgruppe definiert die diesbezüg-
lichen Anforderungen und stellt die not-
wendigen Unterlagen zur Verfügung.

Häufigkeit der Kontrollen

– Postoperativ: erste postoperative Kon-
trolle in den ersten 72 Stunden, spätestens
vor Entlassung des Patienten nach dem
Eingriff

– In den ersten 6 Monaten: 1(–2) Nach-
kontrollen zur Wundkontrolle; Anpassung
der Programmierung an die Bedürfnisse
des Patienten und an die chronischen
Empfindlichkeits- und Reizschwellen.

– Chronische Phase: in der Regel alle (6–)
12 Monate. Unter Umständen sind jedoch
häufigere Kontrollen nötig, z.B. bei
– Dysfunktionen
– Verwendung von komplexen Systemen

(wie z.B. Antitachykardie-Funktionen,
biventrikuläre Systeme, Anpassung 
von aktivitätsgesteuerten Systemen,
spezielle Diagnostik-Daten usw.)

– neuen Ereignissen im Verlauf des
Grundleidens

– Intensivierte Kontrollen bei bevor-
stehender Batterie-Erschöpfung: je

nach Schrittmachertyp und -indikation
werden engmaschigere Kontrollen, meist
zuerst in 6-, dann 3monatlichen Abstän-
den notwendig

Personal

Ärztliche Qualifikation zur Ausübung
von Schrittmacherkontrollen
– Facharzt Kardiologie FMH oder äqui-

valente Ausbildung (vgl. entsprechende
Richtlinien der Arbeitsgruppe, 2000)

– Andere Fachärzte mit spezifischer Ausbil-
dung im Rahmen des Besitzstandes oder
einer Zusammenarbeit mit einem regiona-
len Zentrum

– Tätigkeitsvolumen: mindestens 50 Pa-
tienten pro Jahr, d.h. aktive Mitarbeit bei
der Schrittmacher-Nachkontrolle von
jährlich 50 Patienten (auch als aktive Mit-
arbeit in der Schrittmacher-Nachkontrolle
an einem regionalen Zentrum)

– Bei Neueröffnung einer Kontrollstelle
sollte dieses Tätigkeitsvolumen innert 
3 Jahren erreicht werden.

– Spezifische Fortbildung im Bereich
Schrittmacher, Elektrophysiologie: 10
Stunden pro Jahr

Assistenzpersonal
In grösseren Zentren sind die zahlreichen
Schrittmacher-Kontrollen ohne erfahrenes
Assistenzpersonal kaum mehr denkbar. Die
Ausbildung dieses Personals obliegt der
Verantwortung des ärztlichen Leiters des
Zentrums.

Unterstützung durch Vertreter 
der Herstellerfirmen / Industrie
Es gehört zu den Aufgaben der Mitarbeiter der
Herstellerfirmen, die Schrittmacherkliniken
mit technischer Unterstützung und Informa-
tion zu versorgen. Ihre Mitwirkung bei der
Ausbildung von neuem Personal oder zu Wei-
ter- oder Fortbildungszwecken ist Bestandteil
der Qualitätssicherung.

Es ist hingegen nicht erwünscht, dass rou-
tinemässige Schrittmacherkontrollen eines
Kontrollzentrums längerfristig auf einer di-
rekten technischen Unterstützung durch Fir-
menmitarbeiter beruhen.
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CH 2004 CH 2000 NASPE 1994/2003 D 1995 CAN 2000
Ausbildung: + + + + +
FMH Kardiologie, (2 months ary-
Äquivalente management)
Andere Fachärzte in Zusammenarbeit nicht erwähnt «level I»- 200 PM-Kontrollen +
mit entspr. mit regionalem Qualifikation unter Aufsicht («demonstrated 
Ausbildung Zentrum, (2003) (davon 100 DDD) competency in all 

Besitzstand pacing principles»)
Weiterbildung 10 Std./Jahr 10 Std./Jahr qualitative Angaben – qualitative Angaben

(ever-changing field!) (ever-changing field!) 
Case load min. 50 Pat./Jahr 100 Pat./Jahr min. 25 PM- – mehr als 50 Pat./J,

(im Sinne der Kontrollen/Jahr, davon 1/3 DDD 
kanad. Richtlinien), ideal mehr als 50/J. («active participation
Möglichkeit zur in investigation, 
Arbeit in einem prescription,
regionalen Zentrum programming and

management of at 
least 50 pat./y 
requiring rhythm
control devices»)

Anhang
Vergleich zwischen den schweizerischen und anderen publizierten Richtlinien.


